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Исходные данные 
Заказчик  

Объекты контроля, краткая 
характеристика 

Элементы мобильного спиртохранилища № 220722, 
контактирующие с хранимой субстанцией 
(этиловым спиртом).  

Вид контроля Измерение шероховатости 

Нормативные документы Допуски по EN 10357 
Средство контроля по ГОСТР 8.651-2009 

Дата и место контроля 07.10.2022г., г. Химки, ул. Рабочая 2а 

Средство контроля 
Контактный профилометр Mitutoyo SJ-210 
свидетельство о поверке №25937-П23/22 сроком 
действия до 05.10.2024; 
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Протокол измерений. 

 
Следующая таблица содержит название контролируемых участков, технологический 
номер и значение параметра шероховатости Ra.   

 
Таблица 1. 

№ Конструктивный элемент Значение 
Ra 

Т1 Заливная горловина 0,357 
Т2 Приемный кран 0,367 
Т 3 Трубопровод от приемного крана к насосу приема  0,354 
Т 4 Входной патрубок насоса приема 0,667 
Т 5 Насос приема 0,252 
Т 6 Выходной патрубок насоса приема  0,404 
Т 7 Вход трубопровода от насоса приема к воздухоотделителю приема  0,497 

Т 8 Выход трубопровода от насоса приема к воздухоотделителю 
приема  0,521 

Т 9 Вход воздухоотделителя приема  0,694 
Т 10 Воздухоотделитель приема  0,483 
Т 11 Выход воздухоотделителя приема  0,787 

Т 12 Вход трубопровода от воздухоотделителя приема до расходомера 
приема  0,300 

Т 13  Выход трубопровода от воздухоотделителя приема до расходомера 
приема  0,608 

Т 14 Расходомер приема  0,333 

Т 15 Вход трубопровода от расходомера приема до отсечного клапана 
приема  0,716 

Т 16 Выход трубопровода от расходомера приема до отсечного клапана 
приема  0,428 

Т 17 Отсечной клапан приема  0,410 

Т 18 Вход трубопровода от отсечного клапана приема до крана на входе 
в резервуар 0,603 

Т 19 Выход трубопровода от отсечного клапана приема до крана на 
входе в резервуар 0,198 

Т 20 Кран на входе в резервуар 0,367 
Т 21 Трубопровод подачи в резервуар  0,414 
Т 22 Резервуар 0,509 
Т 23 Уровнемер в резервуаре  0,385 
Т 24 Трубопровод выдачи из резервуара  0,456 
Т 25 Кран на выходе из резервуара  0,555 

Т 26 Вход трубопровода от крана на выходе из резервуара до насоса 
выдачи  0,361 

Т 27 Выход трубопровода от крана на выходе из резервуара до насоса 
выдачи  0,615 

Т 28 Входной патрубок насоса выдачи  0,761 
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Т 29 Насос выдачи  0,432 
Т 30 Выходной патрубок насоса выдачи 0,484 
Т 31 Вход трубопровода от насоса выдачи к воздухоотделителю выдачи 0,800 

Т 32 Выход трубопровода от насоса выдачи к воздухоотделителю 
выдачи  0,319 

Т 33 Вход воздухоотделителя выдачи 0,642 
Т 34 Воздухоотделитель выдачи  0,777 
Т 35 Выход воздухоотделителя выдачи  0,443 

Т 36 Вход трубопровода от воздухоотделителя выдачи до расходомера 
выдачи  0,683 

Т 37 Выход трубопровода от воздухоотделителя выдачи до расходомера 
выдачи  0,450 

Т 38 Расходомер выдачи 0,387 

Т 39 Вход трубопровода от расходомера выдачи до отсечного клапана 
выдачи  0,612 

Т 40 Выход трубопровода от расходомера выдачи до отсечного клапана 
выдачи  0,314 

Т 41 Отсечной клапан выдачи  0,611 

Т 42 Вход трубопровода от отсечного клапана выдачи до входного 
патрубка мерника  0,282 

Т 43 Вход трубопровода от отсечного клапана выдачи до входного 
патрубка мерника  0,456 

Т 44 Входной патрубок мерника  0,613 
Т 45 Мерник  0,357 
Т 46 Выходной патрубок мерника  0,590 
Т 47 Кран выдачи из мерника  0,367 
Т 48 Трубопровод налива в канистры 0,399 
  

 

Контроль выполнил руководитель лаборатории неразрушающего контроля. 
Удостоверение № 011678 

 

______________________________________________ 
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Приложение 1. Копия свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего 
контроля 
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Приложение 2 Копии свидетельства о поверке оборудования. 
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Приложение 3. Копия квалификационного удостоверения  
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Приложение 4. Схема спиртохранилища  
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Приложение 5. Фотографии процесса контроля 
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